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ExperimentalExperimental

Resultados y discusiResultados y discusióónn

El diclorometano (DCM) se utiliza principalmente como un disolvente, en eliminación de pinturas y barnices, en desengrasantes, y en aerosoles

El análisis de disolventes sin metabolizar en orina es muy útil para el control biológico de este tipo de compuestos en ambientes laborales [2]; el 
desarrollo de métodos analíticos que permitan la determinación de DCM sin metabolizar en muestras de orina resulta muy interesante ya que se 
considera un indicador de la exposición ocupacional con un valor límite biológico (VLB) establecido [3]. 

El objetivo de este trabajo ha sido el desarrollo de un método para la determinación de DCM en orina mediante un muestreador automático del espacio 
de cabeza (HS) acoplado a un cromatógrafo de gases (GC), equipado con un detector de espectroscopía de masas (MS) 

IntroduciIntroducióónn y objetivosy objetivos
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Cromatogramas obtenidos de la determinación de DCM en 
orina con una concentración de (1) 0.1 VLB (0.03 µg/ml), 
(2) VLB (0.3 µg/ml) y (3) 2 VLB (0.6 µg/ml). 

Curva de calibrado, linealidad en el intervalo de aplicación y límite de detección (LDD)

Precisión del método

Existe una relación lineal entre la cantidad de analito extraída y su concentración en la orina

La desviación estándar relativa para cada nivel de concentración es < 10%

El sesgo relativo para cada concentración y condición ensayada es < 10%

Los límites de detección son lo suficientemente bajos como para cuantificar DCM en orina a niveles de exposición ocupacionales

El DCM afecta al sistema nervioso central y produce irritación de las mucosas, y está clasificado como posible carcinógeno para humanos (Grupo 2B) 
[1]. Además tiene establecidas restricciones a la fabricación, comercialización o el uso 

El método desarrollado puede utilizarse para el control biológico rutinario, como complemento al control 

ambiental, para la evaluación de la exposición ocupacional a DCM                                             

Área = Concentración (g/ml) x 22504.2 - 51.7893

Condiciones HS (PerkinElmer TurboMatrix 40 Trap)
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Condiciones GC-MS (PerkinElmer Clarus 600)
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Xref: Valor verdadero o aceptado
X: Valor medio de los resultados obtenidos para cada concentración 
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