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ACLARACIÓN SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA 

CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SALAS DE RADIOLOGÍA DIGITAL PARA 

EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD (Expte. CS/9999/1100821063/18/PA). 

 

 En la descripción de las características técnicas de los equipos incluidos en 

cada uno de los lotes que integran la contratación (Apartado 2 del PPT), dentro del 

subapartado denominado “De DICOM y conectividad”, se hace referencia a un 

documento adjunto en el que se describen los requerimientos técnicos informáticos 

y de conectividad que deberán cumplir los equipos. 

 Respecto a este punto se realiza la siguiente aclaración: 

 La referencia a este documento adjunto se trata de un error de redacción, 

pues dicho documento ha quedado incorporado al Pliego de Prescripciones Técnicas,  

formando parte de él, correspondiéndose con el contenido del Apartado 11 

“Integración de los sistemas de información corporativos de equipos para 

realización de pruebas diagnósticas de imagen”. 

 

LA JEFA DE SERVICIO DE OBRAS Y CONTRATACIÓN 

(fechado y firmado electrónicamente al margen) 
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